5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05


Zatwierdzam data
………………………..
SIWZ : zakup i dostawa Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych
Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie) oraz Grant Kliniczny pn. Rozwój w zakresie endoskopowej chirurgii podstawy czaszki
Sprawa nr: 46/ZP /2018
1.           NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :
1. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
1.1. REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964.
1.2. Godziny pracy: 7:30 do 15:05 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3. fax +48 12-630-80-59; e-mail: zam@5wszk.com.pl
2. Strona internetowa na której są wywieszone informacje odnoszące się do postępowania
2.1 http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/
3. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP” powyżej progów unijnych.
3.2 W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy.
4. INFORMACJA CO DO MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
4.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych wedle pakietów określonych w załączniku nr 1.
5. OPIS PRZEDMIOTU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :
5.1 Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ i w Załączniku nr 1 do SIWZ.
-
Pakiet nr 1 – Aparat USG – Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie),

-
Pakiet nr 2 – Lupa operacyjna - Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie),

-
Pakiet nr 3 – Tor wizyjny do operacji endoskopowych o rozdzielczości 4K z osprzętem oraz nawigacja środoperacyjna elektromagnetyczna z osprzętem - Grant Kliniczny pn. Rozwój w zakresie endoskopowej chirurgii podstawy czaszki,
5.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
5.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.
5.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.5 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
5.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
7. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ
6.1
Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 24aa ust. 1 Pzp zastosuje tę procedurę w tym postępowaniu ,,Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.”
8. INFORMACJA CO DO PRAWA OPCJI ORAZ OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODU WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
7.1
PRAWO OPCJI – nie dotyczy.
7.2       kody CPV określone są w załączniku nr 1. Główny kod CPV 33100000. Uzupełniające kody CPV są wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ.
9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie maksymalnym do 26.11.2018 roku od dnia podpisania umowy. 
10. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA
9.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
9.1.1 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
9.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
9.2.3
zdolność technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
9.3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:
9.3.1 Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:
9.3.1.1 Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy(ewentualni podmioty na których zasoby się powołuje Wykonawca) odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE. Wzór JEDZ dostępny jest pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
9.3.1.2 Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziałach 13,14,15. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń.
9.4 Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.5 Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
9.6 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.7 Zasoby innego podmiotu  i podwykonawstwo :
9.7.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.7.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
· zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
· sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
· zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
· czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
9.7.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.7.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.7.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
9.7.6 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.1.1 SIWZ oraz określonych w pkt 15 SIWZ.
9.7.7 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWAIJĄCEGO, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
10.1.1
Wypełniony we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych i oferowanych wymagań.
10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy,
10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
10.1.4 Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium.
10.1.5 UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zapisy dotyczące składania w wersji elektronicznej(i tylko wyłącznie w wersji elektronicznej) znajdują się w pkt 11 SIWZ
12. WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA I SKŁADANIA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA(JEDZ) W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 

11.1
UWAGA!!!!!!!!!!!!!!! Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór JEDZ - wraz z wszystkim informacjami w tym sporządzania i składania w wersji elektronicznej - dostępny jest pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
11.2
Wykonawca składa dokument JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
11.3
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
11.4
JEDZ należy przesłać na adres email: zam@5wszk.com.pl
a. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf,.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

b. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 
e. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści druku oferty. Treść druku oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  
f. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do postępowania nr 16/ZP/2018 – Nazwa Wykonawcy).
g. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
h. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. 
i. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
j. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Jednolite Europejskie Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE dla każdego z tych podmiotów
k. w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  Jednolity Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE składa  każdy  z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
l. Dokumenty wskazane w pkt j,k  muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
m. w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
13. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWAIJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 3 USTAWY PZP. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
14. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 ustawy PZP
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.
15. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 ustawy PZP
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.
16. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 ustawy PZP
16.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
16.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
16.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
16.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 15:
16.4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 13,14 i 21 ustawy - dotyczy pkt 14.1
16.4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 15.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
16.4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15.1, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 15.4.2.stosuje się.
17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
20. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku(Dz.U 2016 r.Poz.1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym zakresie oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ; poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą ; oświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
21. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
22. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
23. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
24. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania. (nie dotyczy).
25. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
26. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
27. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.
28. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
28.1.  Oferta musi być sporządzona według załączonego wzorów Załącznik nr 1 i nr 2– brak któregokolwiek z tych dokumentów stanowi podstawę odrzucenia oferty.
28.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
28.3. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
28.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
28.5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
28.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
28.7. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
28.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki spięte w sposób trwały.
28.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
28.10. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać co najmniej nazwę i adres
wykonawcy oraz oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na
„…………………………………………………………………………………”
Oznaczenie sprawy: …………………………………..
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania
lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.
26.11 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
26.12 W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o
wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza  w zamkniętej  kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać co
najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz  oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„…………………………………………………………………………………”
Oznaczenie sprawy: …………………………………..
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
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Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
27.13
W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„…………………………………………………………………………………”
Oznaczenie sprawy: …………………………………..
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
27.14
Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do dołączenia ich do oferty w dodatkowej kopercie z opisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Informacje muszą być spięte a strony kolejno ponumerowane.
26.15 ykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
26.16 nformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
26.17 Jeżeli część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, iż nie może ona być udostępniania.
26.17.1 W takiej sytuacji Wykonawca musi:
dokładnie wskazać, które zapisy oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez dołączenie ich do oferty w dodatkowej kopercie z opisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Informacje muszą być spięte a strony kolejno ponumerowane
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
26.17.2 Zamawiający   uzna   wykazanie   przez   Wykonawcę,   iż   zastrzeżone   informacje   stanowią   tajemnicę
przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca udowodni, że:
a) zastrzeżone informacje nie są ujawnione do publicznej informacji,
b) zastrzeżone informacje, stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
c) podjął odpowiednie kroki/działania mające na celu zachowanie ich poufności.
Uwaga: Fakt zamieszczenia informacji w zamkniętej kopercie i opisanie zwrotem „Tajemnica przedsiębiorstwa” etc. nie jest wystarczające w celu udowodnienia, że Wykonawca podjął działania niezbędne do zachowania ich poufności.
26.17.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których Wykonawca nie poinformował Zamawiającego w sposób określony powyżej
26.17.4 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
29. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
27.1 Miejsce i termin składania ofert
27.2 miejsce  składania  ofert:  Kancelaria Szpitala (budynek Komendy), ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków , godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05,
27.3 termin składania ofert: do dnia 21.09.2018 r., do godz. 11:00
27.4 Miejsce i termin otwarcia ofert:
27.5 miejsce otwarcia ofert: Siedziba Sekcji Zamówień publicznych(pokój A budynek 52)
27.6 termin otwarcia ofert: w dniu 21.09.2018 r. o godz. 11:30
27.7 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia
27.8 Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
27.9 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
	1)
	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

	2)
	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

	3)
	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

	
	zawartych w ofertach.


27.10 bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
27.11 Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
27.12 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (art. 84 ust. 2
ustawy PZP).
30. INFORMACJE O SPOSOSBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZAYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOB DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
28.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Adres do korespondencji Zamawiającego:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków , od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zam@5wszk.com.pl
Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinien posługiwać się numerem sprawy określonej w niniejszej sprawie.
28.2 Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  za pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
28.3 W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz informacji(dokumentów) Zamawiający  uzna,  iż  zostały  one  doręczone w  sposób  umożliwiający  zapoznanie  się Wykonawcy się  z ich treścią pisma w dniu i i godzinie ich nadania i były czytelne.
28.4 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.05.
28.5 Do kontaktu z Wykonawcami  upoważnieni są:
Tomasz Cisło, Aneta Mosurek, e-mail:  zam@5wszk.com.pl
Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych teleadresowych
28.6 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/ zgodnie z przepisami ustawy PZP.
28.7 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
31. WADIUM –patrz pkt 37 SIWZ.
30 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
30.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
30.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
30.3 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
32. UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  ORAZ  DOKONYWANIE  MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
31.1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
31.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
31.3 Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła wyjaśnień, oraz umieści je na stronie internetowej: http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/ 
31.4 Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.
31.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.
31.6 O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/ a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.
31.7 Zamawiający przedłuży określony w części termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
33. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
32.1 Opis sposobu obliczenia ceny:
32.1.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie odrębnie dla każdego pakietu, w którym Wykonawca składa ofertę.
32.1.2 Cena pakietu zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
32.1.3 Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
32.1.4 Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
32.1.5 Rozliczenia  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą  będą  prowadzone  w  walucie  PLN.  Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
32.1.6 Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
32.1.7 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
32.1.8 Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).
32.1.9 Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.
32.1.10 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
32.1.11 Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.
32.1.12 Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy
32.1.13 Zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
32.1.14 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty
32.1.15 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
32.1.16 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie:
32.1.16.1 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. NR 200,POZ. 1679, Z PÓŹN. ZM.) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
34. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ ZPDANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
33.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
33.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
33.3 Dla Pakietu nr  2 - Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1. KRYTERIUM – CENA 60 %
2. TERMIN GWARANCJI – 40 %
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego nw. kryterium.
34.3.1
W zakresie kryterium „CENA” - 60 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym Pakiecie
	ilość punktów = -----------------------------------------------------------------------------------
	x 100 x 60 %


wartość brutto oferty badanej w danym Pakiecie
34.3.2
W zakresie kryterium „TERMIN GWARANCJI” - maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt,- otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru: ilość punktów = termin gwarancji oferowanego asortymentu oferty badanej w danym Pakiecie/ najdłuższy termin gwarancji oferowanego asortymentu spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym Pakiecie x 100 x 40%
UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty.
UWAGA!!!! Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin gwarancji został dla poszczególnego pakietu określony w załączniku nr 1 i nr 2. Zaoferowanie niższego terminu aniżeli określony w załączniku nr 1 i nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Ocena wg kryterium ,,Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w ,,Formularzach” - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ
Najkorzystniejszą ofertę w poszczególnym pakiecie będzie miała oferta która zdobędzie najwięcej punktów z kryteriów określonych w 34.3.1 i 34.3.2 Każdy Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
34.4
Dla Pakietów 1,3 - Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1.
KRYTERIUM – CENA 60 %

2.
KRYTERIUM - OCENA TECHNICZNA(JAKOŚĆ) – 20 %

3.
KRYTERIUM - TERMIN GWARANCJI(w przypadku Pakietu nr 3 średnia z gwarancji z dwóch pozycji wchodzących w skład pakietu) – 20 %

34.4.1
W zakresie kryterium „CENA” - 60 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym Pakiecie

	ilość punktów = -----------------------------------------------------------------------------------
	x 100 x 60 %


wartość brutto oferty badanej w danym Pakiecie

34.4.2
W zakresie kryterium „OCENA TECHNICZNA(JAKOŚĆ) - maksymalną ilość punktów tj. 20 pkt Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
ilość uzyskanych punktów z oceny technicznej(jakość) w danym Pakiecie
ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20 %
ilość maksymalna punktów z oceny technicznej(jakość), jaką można uzyskać w danym Pakiecie
Ocena wg kryterium Zamawiający dokona „oceny technicznej (jakość)” na podstawie zaoferowanych parametrów i ocenianych(tym którym przyznano punktację) w załączniku nr 1, w złożonym załączniku nr 1 przez Wykonawcę.

34.4.3
W zakresie kryterium „TERMIN GWARANCJI” - maksymalną ilość punktów tj. 20 pkt,- otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (w przypadku Pakietu nr 3 średnia z gwarancji z dwóch pozycji wchodzących w skład pakietu), pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru: ilość punktów = termin gwarancji oferowanego asortymentu oferty badanej w danym Pakiecie (w przypadku Pakietu nr 3 średnia z gwarancji z dwóch pozycji wchodzących w skład pakietu) / najdłuższy termin gwarancji oferowanego asortymentu spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym Pakiecie (w przypadku Pakietu nr 3 średnia z gwarancji z dwóch pozycji wchodzących w skład pakietu)  x 100 x 20%
UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty.
UWAGA!!!! Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin gwarancji został dla poszczególnego pakietu określony w załączniku nr 1 i nr 2. Zaoferowanie niższego terminu aniżeli określony w załączniku nr 1 i nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Ocena wg kryterium ,,Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w ,,Formularzach” - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ
Najkorzystniejszą ofertę w poszczególnym pakiecie będzie miała oferta która zdobędzie najwięcej punktów  z kryteriów określonych w 34.4.1 i 34.4.2 oraz 34.4.3. Każdy Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
35. W
przypadku
omyłek
rachunkowych
tj.
wadliwego
wyniku
działania arytmetycznego
oczywistym
dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.
35.1. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
35.2. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.
36. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWIINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
35.1 O
wyniku
postępowania
Zamawiający
powiadomi
Wykonawcę
wykonując
czynności,
o
których
mowa w art. 92 ust. 1 i 2  Prawo zamówień publicznych.
35.2 Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
35.3 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,
35.4 Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę (2 egzemplarze), wg załączonego wzoru, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
37. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
37.1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi: - Załącznik nr 4 do SIWZ.
38. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
37.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium
37.2 Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 23 929,00 zł (słownie : dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych)
37.3 Dla poszczególnych pakietów Zamawiający żąda następującego wniesienia wadium w następującej wysokości :
37.1.1 Pakiet nr 1 – 8 333,00 zł (słownie : osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote)
37.1.2 Pakiet nr 2  - 666,00 zł (słownie : sześćset sześćdziesiąt sześć złotych)
37.1.3 Pakiet nr 3 – 14 930,00 zł (słownie : czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych)
37.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert dla danego Pakietu. Dopuszczalna jest jedna lub kilka następujących form:
37.2.1 pieniądz (przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego),
37.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
37.2.3 gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
37.2.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP-ZOZ w Krakowie
BGK/Oddział Kraków, : 97 1130 1150 0012 1150 9320 0004
37.2.5 Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty.
37.2.6 Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złożony w osobnej kopercie w Kancelarii Szpitala do dnia 21.09.2018 roku do godz. 11:00. 
37.2.7 Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
37.2.8 Zamawiający zwraca wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę.
37.2.9 Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy PZP
39. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻTEGO WYKONANIA UMOWY SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
40. POUCZENIE O OSRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA - Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).
41.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  adres e-mail : rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);

4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji; 

6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

9. Prawa osób których dane są przetwarzane:

· prawo dostępu do danych osobowych;

· prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

· prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

11. nie przysługuje Pani/Panu:

· prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy
42.
ZAŁĄCZNIK DO NINIJESZEGO SIWZ STANOWIĄ :
1) Załącznik nr 1 do SIWZ –  Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań wymaganych i oferowanych,
2) Załącznik nr 2 do SIWZ –
Formularz Oferty,
3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.
Załącznik nr 1 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań wymaganych i oferowanych
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA
Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego wpisując słowo „tak” w rubryce parametry oferowane(przy każdej  z pozycji) podając przy tym niezbędne informacje dla każdej pozycji, jak i powinien uzupełnić wszystkie pozycje w tabelce zestawienie warunków granicznych gwarancji wpisując odpowiednie informacje w pozycjach -  podać ile, podać jeśli występując(jeśli w tym przypadku zachodzi taka potrzeba), jak i powinien wpisać słowo „tak” w pozycjach w których jest to wymagane, czy też inne informacje jeśli są one wymagane – pod rygorem odrzucenia oferty.
Pakiet nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  aparatu USG – 1 kpl ,   montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :
Kod CPV –33112200-0
Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji 2018

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	L.P.
	FUNKCJA/PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	PARAMETRY 
OFEROWANE

	1
	Aparat  USG – 1 kpl
	TAK
	

	2
	Jednostka główna
	TAK
	

	3
	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2018
Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2017, współpracujący z zestawem do kompleksowego badania kończyny górnej.
	TAK
	

	4
	Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] -  min 2 – 18 MHz
	TAK
	

	5
	Dynamika systemu w dB - > 250dB
	TAK
	

	6
	Technologia cyfrowa z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki
	TAK
	

	7
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych - Min 700 000
	TAK
	

	8
	Fizyczna ilość kanałów nadawczych  TX i odbiorczych RX - Min. po 192
	TAK
	

	9
	Ilość niezależnych identycznych  gniazd dla różnego typu głowic obrazowych - Min. 4
	TAK
	

	10
	Wieszaki na głowice po obu stronach konsoli min. 6 miejsc na głowice
	TAK
	

	11
	Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość - min 21’’
	TAK
	

	12
	Rozdzielczość monitora LCD - min. 1600 x 900
	TAK
	

	13
	Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół
	TAK
	

	14
	Urządzenie wyposażone  w ruchome ramię  
	TAK
	

	15
	Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice
	TAK
	

	16
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi  
	TAK
	

	17
	Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji  
	TAK
	

	18
	Regulacji wysokości panelu sterowania 
	TAK
	

	19
	Waga aparatu. Max 130 kg
	TAK
	

	20
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) –  min. 5000 obrazów
	TAK
	

	21
	Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 40 sek
	TAK
	

	22
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów 
	TAK
	

	23
	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM 
	TAK
	

	24
	Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD
	TAK
	

	25
	Napęd CD/DVD wbudowany w aparat
	TAK
	

	26
	Wewnętrzny dysk twardy HDD –  minimalną pojemność - 400 GB 
	TAK
	

	27
	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic
	TAK
	

	28
	Wideoprinter cyfrowy czarno – biały
	TAK
	

	29
	Wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań 
	TAK
	

	30
	Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB  w tym:

Min. jeden port umieszczony na panelu sterowania.
	TAK


	

	31
	Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS
	TAK
	

	32
	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej
	TAK
	

	33
	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report)
	TAK
	

	34
	Tryb 2D (B-mode)
	TAK
	

	35
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 34 cm
	TAK

≥ 38 cm – 10 pkt.

< 38 cm ≥ 34 cm – 2 pkt.
	

	36
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a  także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 20
	TAK
	

	37
	Porównywanie  min. 6 ruchomych obrazów  2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań
	TAK
	

	38
	Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref 
	TAK
	

	39
	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek
	TAK
	

	40
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)
	TAK
	

	41
	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu –  wymienić
	TAK
	

	42
	Obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej używające do tworzenia obrazów min. 3 częstotliwości, zwiększające penetracje i rozdzielczość
	TAK
	

	43
	Wykorzystanie techniki inwersji fazy  - typ ”Inversia fazy”
	TAK
	

	44
	Obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej używające do
	TAK
	

	45
	Obrazowanie trapezowe min. +/- 25 stopni
	TAK
	

	46
	Obrazowanie rombowe
	TAK
	

	47
	Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne
	TAK
	

	48
	Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru
	TAK
	

	49
	Tryb Duplex (2D + PWD)
	TAK
	

	50
	Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. +/- 12 m/sek dla zerowego kąta
	TAK

≥  +/- 15 m/sek – 10 pkt.
	

	51
	Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki.
	TAK
	

	52
	Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły
	TAK
	

	53
	Tryb M
	TAK
	

	54
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy
	TAK
	

	55
	Zakres prędkości min. +/- 15 m/sek dla zerowego kąta
	TAK
	

	56
	Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm
	TAK
	

	57
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej –  min +/-25 stopni
	TAK

≥  30 stopni – 5 pkt.
	

	58
	Przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie
	TAK
	

	59
	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej –  podać w stopniach
	TAK
	

	60
	Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym  
	TAK
	

	61
	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera 
	TAK
	

	62
	Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) 

Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy
	TAK
	

	63
	Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek
	TAK
	

	64
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni 
	TAK

≥  30 stopni – 5 pkt.
	

	65
	Regulacja ilość map kolorów – podać ilość
	TAK
	

	66
	Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)
	TAK
	

	67
	Kolorowy Doppler tkankowy 

Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 750 Hz.
	TAK
	

	68
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy)
	TAK
	

	69
	Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów
	TAK
	

	70
	Obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanych głowicach convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Metoda inna niż wyżej opisane metody obrazowania.

Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznej bramki min. 2 cm x 2 cm
	TAK
	

	71
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym
	TAK
	

	72
	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne,  inne –  wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat
	TAK
	

	73
	Liczba par kursorów pomiarowych –  min 10
	TAK
	

	74
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego
	TAK
	

	75
	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes 
	TAK
	

	76
	Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum
	TAK
	

	77
	Elastografia akustyczna SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na zaoferowanych głowicach: liniowej i convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s
	TAK, podać głowice
	

	78
	Elastografia akustyczna SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na głowicy: endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s
	TAK, podać głowice
	

	79
	Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru.
	TAK - 5 pkt.

NIE – 0 pkt.
	

	80
	Elastografii  akustyczna  działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego  na głowicach liniowych, convex, endocacity za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	81
	Możliwość Obrazowania SW na sondzie liniowej o wybieranej częstotliwości pracy ≥ 14 MHz
	TAK – 20 pkt.

NIE – 0 pkt
	

	82
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej
	TAK,
	

	83
	Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6
	TAK
	

	84
	Liczba elementów – min. 800
	TAK
	

	85
	Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni 
	TAK
	

	86
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i typu strain
	TAK
	

	87
	Praca w trybie II harmonicznej
	TAK
	

	88
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyń wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej
	TAK
	

	89
	Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -10
	TAK
	

	90
	Liczba elementów – min. 800
	TAK
	

	91
	Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 40 +/- 5 mm
	TAK
	

	92
	Praca w trybie II harmonicznej
	TAK
	

	93
	Głowica liniowa do badań tarczycy, piersi 
	TAK
	

	94
	Zakres  pracy przetwornika [MHz] – min. 6 -14
	TAK
	

	95
	FOV głowicy – 60 mm +/- 5%
	TAK
	

	96
	Liczba elementów – min. 1500
	TAK
	

	97
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.70
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	98
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain oraz elastografii akustycznej
	TAK
	

	99
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni 
	TAK
	

	100
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów
	TAK
	

	101
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej
	TAK
	

	102
	Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 8 -18
	TAK
	

	103
	Liczba elementów – min. 1000
	TAK
	

	104
	Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 40 +/- 4 mm
	TAK
	

	105
	Praca w trybie II harmonicznej
	TAK
	

	106
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni 
	TAK
	

	107
	Możliwości rozbudowy zaoferowanego systemu dostępne na dzień składania ofert
	TAK
	

	108
	Możliwości rozbudowy  o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm.
	TAK/NIE

≥ 200 cm – 5 pkt.
	

	109
	Możliwości rozbudowy głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni.
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	110
	Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca
	TAK, podać
	

	111
	Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192,

podać  kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy
	TAK
	

	112
	Możliwość rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać  kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. 
	TAK
	

	113
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające  „nakładać”  obrazy na  ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z  CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex, linia, endocavity
	TAK

Podać typy sond
	

	114
	Wymagania pozostałe
	TAK
	

	115
	Urządzenie  musi komunikować się z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS (ExPACS/Chazon produkcji Pixel Technology) za pomocą protokołu DICOM poprzez sieć LAN bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. W ramach wdrożenia Wykonawca dokona konfiguracji dostarczanego urządzenia do prawidłowej pracy z systemem PACS/RIS. Zamawiający potwierdza, iż jest w posiadaniu niezbędnych licencji na oprogramowanie PACS/RIS pozwalających na poprawną komunikację urządzenia z systemem.


	TAK
	

	116
	Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). 
	TAK
	

	117
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
	TAK
	

	118
	Instrukcja obsługi i opis techniczny w języku polskim - przy dostawie sprzętu
	TAK
	


               II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI 

	L.p.
	PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	WARUNEK OFEROWANY

	        OKRES GWARANCJI
	
	

	1. 
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)  [miesiące]
	min. 60 miesięcy
	podać  ile

	2. 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze )
	               max 48 godzin
	podać  ile

	3. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy 
	TAK
	

	4. 
	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji 
	zgodnie z zaleceniami producenta
	podać  ile

	5. 
	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	
	

	       SERWIS POGWARANCYJNY
	

	1. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ].
	min. 10 lat
	podać  ile

	2. 
	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie
	min.6 miesięcy
	podać  ile

	3. 
	Inne
	
	podać  jeśli  występują

	       SZKOLENIA
	

	1. 
	Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu
	TAK
	

	2. 
	Inne 
	
	podać  jeśli  występują


Pakiet nr 2      
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  lup operacyjnych – 4 kpl ,   montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :
Kod CPV –33162200-5
Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji 2018

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	L.P.
	FUNKCJA/PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	PARAMETRY 
OFEROWANE

	I
	Lupa operacyjna I – 2kpl
	TAK
	

	1
	Lupy oparte na systemie optycznym Keplera, na tytanowych oprawkach okularowych, stereoskopowy obraz z optyką ZEISS lub równoważną, powiększenie 

3.6 x; dystans roboczy 350 mm, pole widzenia 71 mm oraz osłonki boczne.
	TAK
	

	II
	Lupa operacyjna II – 2kpl
	TAK
	

	1
	 Lupy oparte na systemie optycznym Keplera, na oprawkach okularowych, stereoskopowy obraz z optyką ZEISS lub równoważną, powiększenie 6.0x, dystans roboczy 350 mm, zakres pola widzenia 56 mm, indywidualne lupy z systemem optycznym montowanym bezpośrednio do soczewek okularowych, wraz z pomiarami wideocentrycznymi (PD, H, VD, PA, FFA) wykonanymi przez optometrystę i ewentualną korekcją – 2 szt.


	TAK
	

	2
	 Przenośny system oświetlenia LED kompatybilny z lupami, kolor światła ok. 5700 Kelvinów, waga do 20 g, z dwoma zestawami baterii litowo-jonowymi do ładowania i ładowarką – 2 szt.


	TAK
	

	III
	Wymagania pozostałe
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi i opis techniczny w języku polskim - przy dostawie sprzętu
	TAK
	


               II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI 

	L.p.
	PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	WARUNEK OFEROWANY

	        OKRES GWARANCJI
	
	

	6. 
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)  [miesiące]
	min. 24 miesiące
	podać  ile

	7. 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze )
	               max 48 godzin
	podać  ile

	8. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy 
	TAK
	

	9. 
	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji 
	zgodnie z zaleceniami producenta
	podać  ile

	10. 
	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	
	

	       SERWIS POGWARANCYJNY
	

	4. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ].
	min. 10 lat
	podać  ile

	5. 
	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie
	min.6 miesięcy
	podać  ile

	6. 
	Inne
	
	podać  jeśli  występują

	       SZKOLENIA
	

	3. 
	Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu
	TAK
	

	4. 
	Inne 
	
	podać  jeśli  występują


Pakiet nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  toru wizyjnego do operacji endoskopowych o rozdzielczości 4K z osprzętem – 1 kpl oraz nawigacji śródoperacyjnej elektromagnetycznej z osprzętem - 1kpl   montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :
Kod CPV –33162100-4
Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji 2018

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	L.P.
	FUNKCJA/PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	PARAMETRY 
OFEROWANE

	Ia
	TOR WIZYJNY DO OPERACJI ENDOSKOPOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI 4K Z OSPRZĘTEM
	TAK
	

	1
	Monitor 4K - 1 zestaw
	TAK
	

	2
	Przekątna ekranu min. 31" 
	TAK
	

	3
	Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli
	TAK
	

	4
	Proporcje boków ekranu 16:9
	TAK
	

	5
	Matryca IPS z podświetlaniem LED
	TAK
	

	6
	Ekran monitora zlicowany z obudową, zabezpieczony szkłem ochronnym
	TAK
	

	7
	Jasność min. 350 cd/m2
	TAK
	

	8
	Kontrast min. 1500:1
	TAK
	

	9
	Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: 

- Display Port x1

- DVI-D x 2
	TAK
	

	10
	Monitor wykorzystujący mocowanie VESA 100 i 200
	TAK
	

	11
	Masa monitora nie większa niż 11,5 kg
	TAK
	

	12
	Monitor FULL HD – 1 zestaw
	TAK
	

	13
	Przekątna ekranu min. 26" 
	TAK
	

	14
	Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli
	TAK
	

	15
	Głowica kamery 4K - 1 szt.
	TAK
	

	16
	Praca głowicy kamery w standardzie 4K 3840 × 2160 pikseli, 16:9, progressive scan 50/60 Hz
	TAK
	

	17
	Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS
	TAK
	

	18
	Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw
	TAK
	

	19
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)
	TAK
	

	20
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK
	

	21
	Masa głowicy kamery nie większa niż 215g
	TAK
	

	22
	Stopień ochrony CF, możliwość wykorzystania podczas operacji w obrębie klatki piersiowej
	TAK
	

	23
	Możliwość sterylizacji w tlenku etylenu, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1
	TAK
	

	24
	Sterownik kamery kompatybilny z głowicą kamery 4K - 1 zestaw
	TAK
	

	25
	Sterownik kamery do obsługi głowicy kamery 4K 
	TAK
	

	26
	Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon
	TAK
	

	27
	Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery 
	TAK
	

	28
	Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 
	TAK
	

	29
	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:

- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,

- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.

Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników
	TAK
	

	30
	Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive
	TAK
	

	31
	Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID
	TAK
	

	32
	Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie
	TAK
	

	33
	Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów
	TAK
	

	34
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB 
	TAK
	

	35
	Zapis zdjęć w formacie JPEG
	TAK
	

	36
	Zapis filmów wideo w formacie MPEG4
	TAK
	

	37
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności
	TAK
	

	38
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 6 poziomów regulacji zoom'u
	TAK

=6 - 0 pkt.

>6 - 10 pkt.
	

	39
	Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	

	40
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	NIE - 0 pkt.

TAK - 10 pkt.


	

	41
	Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia
	TAK


	

	42
	Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła, umożliwiający wykorzystanie ze źródłami światła innych producentów
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	43
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	

	44
	Wyjścia cyfrowe: Display Port (1.2) x2 przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	45
	Wyjście cyfrowe: 12G-SDI x1 przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	46
	Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: zewnętrznej klawiatury, pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki
	TAK
	

	47
	Min. 1 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika umożliwiające szybki dostęp
	Ilość gniazd USB z przodu sterownika:

1 - 0 pkt.

>1 - 10 pkt.
	

	48
	Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o funkcję obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery min. FULL HD
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	49
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia dedykowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	

	50
	Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w dedykowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery.

Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej.
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	51
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	

	52
	Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła w trybie ręcznym poprzez przyciski głowicy kamery oraz w trybie automatycznym przez sterownik kamery
	TAK
	

	53
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaryngoskopu 3D FULL HD
	TAK 
	

	54
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideolaryngoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	55
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	56
	Źródło światła LED - 1 zestaw
	TAK
	

	57
	Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym 
	TAK
	

	58
	Temperatura barwowa nie większa niż 6100K
	TAK
	

	59
	Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W
	TAK
	

	60
	Żywotność diody LED min. 28 000 godzin
	TAK
	

	61
	Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany, kolorowy monitor dotykowy
	TAK
	

	62
	Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła
	TAK
	

	63
	Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	

	64
	Możliwość zmiany ustawień poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery
	TAK
	

	65
	Wózek aparaturowy - 1 zestaw
	TAK
	

	66
	Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach
	TAK
	

	67
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk
	TAK
	

	68
	Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 760 mm, maksymalne obciążenie 15 kg – 2 szt.
	TAK
	

	69
	Instrumenty FESS
	TAK
	

	70
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 0, długość robocza 11 cm-3szt
	TAK
	

	71
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 2, długość robocza 11 cm-3szt
	TAK
	

	72
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, rozmiar 0, długość robocza 11 cm-3szt
	
	

	73
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, rozmiar 2, długość robocza 11 cm-3szt
	TAK
	

	74
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 90° do góry, rozmiar 3,5 x 14 mm, długość robocza 11 cm-3szt
	TAK
	

	75
	Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, średnica zew. 3 mm, długość 12,5 cm-3szt
	TAK
	

	76
	Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, średnica zew. 4 mm, długość 12,5 cm-3szt
	TAK
	

	77
	Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, średnica zew. 2,5 mm, długość 12,5 cm-3szt
	TAK
	

	78
	Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19 cm-3szt
	TAK
	

	79
	Sonda do zatok nosowych-3szt
	TAK
	

	80
	Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, prostokątna, mała, zakrzywiona 55°, długość 19 cm-3szt
	TAK
	

	81
	Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90°, długość 19 cm-3szt
	TAK
	

	82
	Rurka ssąca typu PASQUINI, z otworem odcinającym, z LUER, średnica zew. 2,5 mm, długość 14,5 cm-1szt
	TAK
	

	83
	Rurka ssąca typu PASQUINI, z otworem odcinającym, z LUER, średnica zew. 3 mm, długość 14,5 cm-1szt
	TAK
	

	84
	Nożyczki nosowe , proste, długość robocza 13 cm-4szt
	TAK
	

	85
	Kleszcze nosowe typu MACKAY-GRÜNWALD , tnące, proste, 8 x 3 mm, rozmiar 1, długość robocza 13 cm-2szt
	TAK
	

	86
	Kleszcze nosowe typu MACKAY-GRÜNWALD , tnące, zakrzywione 45°, 8 x 3mm, rozmiar 1, długość robocza13cm-1szt
	TAK
	

	87
	Kleszcze nosowe typu STRUYCKEN , tnące, długość robocza 13 cm-2szt
	TAK
	

	88
	Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące do tyłu, obrotowe 360°, długość robocza 10 cm-5szt
	TAK
	

	89
	Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm-3szt
	TAK
	

	90
	Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 115°, rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm-3szt
	TAK
	

	91
	Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, średnica 3,5 mm, długość 18 cm-2szt
	TAK
	

	92
	Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, średnica 3,5 mm, długość 17 cm-2szt
	TAK
	

	93
	Kleszcze nosowe typu KUHN-BOLGER, bransze miseczkowe 2 mm, pionowe, zakrzyw. 90°, długość robocza 13 cm-1szt
	TAK
	

	94
	Kleszcze, bransze miseczkowe średnica 4 mm, otwierane poziomo, zagięte do góry 70°, długość robocza 12 cm-2szt
	TAK
	

	95
	Kleszcze, bransze miseczkowe średnica 4 mm, otwierane poziomo, zagięte do góry 110°, długość robocza 12 cm-5szt
	TAK
	

	96
	Sonda typu typu KUHN do zatok czołowych -1szt
	TAK
	

	97
	Sonda typu KUHN nr 6, do ujścia zatoki czołowej, dwustronna, obie strony zakrzywione 77°, długość 22 cm-1szt
	TAK
	

	98
	Sonda dwustronna, kulki o średnica 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, długość 19 cm-4szt
	TAK
	

	99
	Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, średnica zew. 4 mm, długość 12,5 cm-2szt
	TAK
	

	100
	Sonda typu RITTER do zatoki czołowej, rozmiar 1, średnica 2,5 mm, długość 14,5 cm-3szt
	TAK
	

	101
	Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, średnica zew. 4 mm, długość 15 cm-3szt
	TAK
	

	102
	Sonda typu RITTER do zatoki czołowej, rozmiar 4, średnica 5 mm, długość 14,5 cm-3szt
	TAK
	

	103
	Rurka ssąca typu FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 5 Fr., długość robocza 10 cm-3szt
	TAK
	

	104
	Rurka ssąca typu FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 7 Fr., długość robocza 10 cm-3szt
	TAK
	

	105
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-CASTELNUOVO , płaszcz 25°, szer. 3 mm, długość robocza 13 cm-1szt
	TAK
	

	106
	Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, ssąca, tępa, długość 19 cm-1szt
	TAK
	

	107
	Elewator dwustronny typu FREER; półostry / tępy; długość 20 cm-3szt
	TAK
	

	108
	Sztanca typu HAJEK-KOFLER do zatoki klinowej, nieprzelotowa, rozmiar 3,2 x 4 mm, długość robocza 17 cm-1szt
	TAK
	

	109
	Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące typu STAMMBERGER do zatok; bransze do góry 15°, długość robocza 12,5 cm-1szt
	TAK
	

	110
	Kleszcze , bransze miseczkowe, w kształcie gruszki, do góry 80°; długość robocza 13 cm-1szt
	TAK
	

	111
	Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 1 mm, długość 19 cm-1szt
	TAK
	

	112
	Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, punktowa, długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	113
	Taca druciana z składanymi uchwytami, wymiar 240 x 250 x 66 mm-3szt
	TAK
	

	114
	Światłowody
	TAK
	

	115
	Światłowód, średnica 2,5 mm, długość 230 cm-1szt
	TAK
	

	116
	Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm-4szt
	TAK
	

	117
	Napęd wiertarski
	TAK
	

	118
	Mikrosilnik do zastosowania z posiadaną przez zamawiającego konsolą sterującą firmy Karl Storz, UNIDRIVE S III ECO -1szt
	TAK
	

	119
	Przewód łączący mikrosilnik z posiadaną przez zamawiającego konsolą sterującą-1szt
	TAK
	

	120
	Uchwyt wiertarki, zagięty, długość 12,5 cm, przekładnia 1:2, min. 80 000 obr/min. -1szt
	TAK
	

	121
	Dreny płuczące, do zastosowania z posiadaną przez zamawiającego konsolą sterującą firmy Karl Storz, UNIDRIVE S III ECO, jednorazowe, jedno opakowanie, pakowane po 10 szt.-1op.
	TAK
	

	122
	Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania wiertarki wraz z akcesoriami, zawierający ramkę -1szt
	TAK
	

	123
	Wiertło standardowe, długość 5,7 cm, rozmiar 050, średnica 5 mm-4szt
	TAK
	

	124
	Wiertło standardowe, długość 5,7 cm, rozmiar 031, średnica 3,1 mm-1szt
	TAK
	

	125
	Wiertło standardowe, długość 5,7 cm, rozmiar 023, średnica 2,3 mm-1szt
	TAK
	

	126
	Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 5,7 cm, rozmiar 023, średnica 2,3 mm-1szt
	TAK
	

	127
	Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 5,7 cm, rozmiar 031, średnica 3,1 mm-1szt
	TAK
	

	128
	Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 5,7 cm, rozmiar 050, średnica 5 mm-4szt
	TAK
	

	129
	Uchwyt wiertarki , zagięty, długość 18 cm, przekładnia 1:2  min. 80 000 obr/min.-1szt
	TAK
	

	130
	Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 12,5 cm, rozmiar 023, średnica 2,3 mm-1szt
	TAK
	

	131
	Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 12,5 cm, rozmiar 031, średnica 3,1 mm-1szt
	TAK
	

	132
	Ostrza shavera kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego uchwytem shavera firmy Karl Storz, seria DrillCut-X II
	TAK
	

	133
	Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne-1szt
	TAK
	

	134
	Ostrze shavera 65° tylne, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne-1szt
	TAK
	

	135
	Ostrze shavera 65° przednie, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne-1szt
	TAK
	

	136
	Frez shavera 70°, diamentowa kulka 3,6 mm, bez osłonki; średnica 4 mm, długość 12 cm, jednoraz., opk. 5 szt.-1op.
	TAK
	

	137
	Frez shavera 40°, diamentowa kulka 5 mm, bez osłonki; średnica 4 mm, długość 12 cm, jednoraz., opk. 5 szt.-1op.
	TAK
	

	138
	Frez shavera 15°, diamentowa kulka 3 mm; średnica 4 mm, długość 12 cm, jednoraz., opk. 5 szt.-1op.
	TAK
	

	139
	Zestaw do mikrochirurgii ucha
	TAK
	

	140
	Raspator typu PLESTER, szer. 8 mm, długość 18 cm-1szt
	TAK
	

	141
	Elewator typu LEMPERT, szer. 3 mm, długość 19 cm-1szt
	TAK
	

	142
	Pinceta chirurgiczna, ząbki 1x2, długość 11,5 cm-1szt
	TAK
	

	143
	Pinceta typu WULLSTEIN, ząbkowana, długość 15 cm-1szt
	TAK
	

	144
	Nożyczki, zakrzywione, koniec: ostry/tępy, długość 12 cm-1szt
	TAK
	

	145
	Rozwieracz typu PLESTER, zęby 2 x 2, długość 11 cm-2szt
	TAK
	

	146
	Rozwieracz typu PLESTER, 2 zęby z prawej i pełne ostrze z lewej, długość 11 cm-1szt
	TAK
	

	147
	Rozwieracz typu PLESTER, 2 zęby z lewej i pełne ostrze z prawej, długość 11 cm-1szt
	TAK
	

	148
	Rozwieracz typu WILLIGER; 4 zęby, ostre; długość 13 cm-1szt
	TAK
	

	149
	Trzonek nr 3, długość 12,5 cm, do ostrzy wymiennych 208010-19, 208210-19  - 2szt
	TAK
	

	150
	Nożyczki, zakrzywione, koniec: ostry/tępy, długość 14,5 cm-1szt
	TAK
	

	151
	Kleszcze naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN, anatomiczne, proste, długość 14 cm-1szt
	TAK
	

	152
	Imadło, wzmacniane węglikiem wolframu, długość 13 cm-1szt
	TAK
	

	153
	Kleszcze naczyniowe HALSTEAD typu "Mosquito", proste, długość 12,5 cm-1szt
	TAK
	

	154
	Kleszcze naczyniowe HALSTEAD typu "Mosquito", zakrzywione, długość 12,5 cm-2szt
	TAK
	

	155
	Szczypce do cięcia drutu typu GUILFORD-WRIGHT, ząbkowane, długość 10 cm-1szt
	TAK
	

	156
	Cokół wg Schuhknechta-1szt
	TAK
	

	157
	Osłonka na mikrokleszczyki i mikronożyczki, teflonowa, autoklawowalna, długość robocza 11,5 cm-6szt
	TAK
	

	158
	Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica zew. 5 mm, długość 3,6 cm-1szt
	TAK
	

	159
	Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica zew. 6 mm, długość 3,6 cm-1szt
	TAK
	

	160
	Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica zew. 7,5 mm, długość 3,6 cm-1szt
	TAK
	

	161
	Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, długość robocza 8 cm-1szt
	TAK
	

	162
	Kleszczyki uszne typu FISCH, bardzo delikatne, ostre, ząbkowane; 1 x 4,5 mm, długość robocza 8 cm-1szt
	TAK
	

	163
	Kleszcze uszne typu HARTMANN, bransze ząbkowane, długość robocza 8 cm-1szt
	TAK
	

	164
	Kleszczyki uszne typu WULLSTEIN, bardzo delikatne, owalne miseczki; 0,9 mm, długość robocza 8 cm-1szt
	TAK
	

	165
	Kleszcze uszne typu HARTMANN, bransze miseczkowe o średnica 2 mm, długość robocza 8 cm-1szt
	TAK
	

	166
	Nożyczki typu BELLUCCI, standardowe, długość robocza 8 cm-1szt
	TAK
	

	167
	Gilotyna do kosteczek typu HOUSE-DIETER, górna, długość robocza 8 cm-1szt
	TAK
	

	168
	Szczypce do drutu typu McGEE, proste, długość robocza 8 cm-1szt
	TAK
	

	169
	Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zew. 0,7 mm, długość robocza 6 cm-4szt
	TAK
	

	170
	Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zew. 1 mm, długość robocza 6 cm-4szt
	TAK
	

	171
	Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zew. 1,3 mm, długość robocza 6 cm-4szt
	TAK
	

	172
	Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zew. 1,5 mm, długość robocza 6 cm-4szt
	TAK
	

	173
	Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, średnica zew. 2 mm, długość robocza 6 cm-4szt
	TAK
	

	174
	Adapter, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, długość 10 cm, do zast. z kaniulami ssącymi-1szt
	TAK
	

	175
	Rurka ssąca typu PLESTER, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 5 Fr., długość robocza 20 cm-1szt
	TAK
	

	176
	Rurka ssąca typu PLESTER, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 7 Fr., długość robocza 20 cm-1szt
	TAK
	

	177
	Rurka ssąca typu PLESTER, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 9 Fr., długość robocza 20 cm-1szt
	TAK
	

	178
	Haczyk uszny, bez kulki na końcu, rozmiar 1, długość 15,5 cm-1szt
	TAK
	

	179
	Sonda, zakończona kulką, zagięta 45°, rozmiar 3, długość 15,5 cm-1szt
	TAK
	

	180
	Łyżeczka uszna typu BUCK, ostra, rozmiar 00, długość 14,5 cm-1szt
	TAK
	

	181
	Łyżeczka uszna typu BUCK, ostra, rozmiar 0, długość 14,5 cm-1szt
	TAK
	

	182
	Haczyk typu PLESTER, wsteczny, 2 mm, długość 15,5 cm-1szt
	TAK
	

	183
	Łyżeczka typu HOUSE, duża, rozmiar 2 x 3,2 mm / 1,6 x 2,6 mm; długość 15 cm-2szt
	TAK
	

	184
	Łyżeczka typu HOUSE, mała, rozmiar 1 x 1,6 mm / 1,3 x 2 mm; długość 15 cm-2szt
	TAK
	

	185
	Haczyk typu HEERMANN, wzmocniony, wsteczny, 0,8 mm, długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	186
	Haczyk, zagięty 45°, długość haczyka 0,5 mm; długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	187
	Noż typu KLEY, do podstawy strzemiączka, długość 16 cm-1szt
	
	

	188
	Haczyk do podstawy strzemiączka, 0,2 mm, długość 16 cm-2szt
	TAK
	

	189
	Haczyk do podstawy strzemiączka typu PLESTER, 0,6 mm, długość 16 cm-2szt
	TAK
	

	190
	Perforator ręczny typu FISCH, średnica 0,3 mm, długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	191
	Prowadnica typu PLESTER, długość 15,5 cm-1szt
	TAK
	

	192
	Haczyk, zagięty 45°, długość haczyka 1 mm; długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	193
	Noż typu PLESTER, okrągły, pionowy, rozmiar 3,5 x 2,5 mm, długość 16 cm-2szt
	TAK
	

	194
	Nóż okrągły 45°, średnica 2 mm, długość 16 cm-2szt
	TAK
	

	195
	Nóż sierpowaty typu PLESTER, dwukrawędziowy, lekko zakrzywiony, model standardowy, długość 16 cm-2szt
	TAK
	

	196
	Igła typu WULLSTEIN; lekko zakrzywiona; długość 16,5 cm-2szt
	TAK
	

	197
	Haczyk, zagięty 90°, długość haczyka 0,4 mm; długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	198
	Haczyk, zagięty 90°, długość haczyka 0,6 mm; długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	199
	Haczyk, zagięty 90°, długość haczyka 0,8 mm; długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	200
	Haczyk, zagięty 90°, długość haczyka 1 mm; długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	201
	Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana; końce zagięte, tępe 1 mm, długość 16 cm-1szt
	TAK
	

	202
	Przewód w. cz., bipolarny, do diatermii AUTOCON i Erbe, długość 300 cm-1szt
	TAK
	

	203
	Miseczka, pojemność 25 ml, średnica 60 mm, wys. 28 mm-1szt
	TAK
	

	204
	Ssak -2szt
	TAK
	

	205
	Ssak zabiegowy – 2szt
	TAK
	

	206
	Lampa czołowa światłowodowa wraz z źródłem światła -2 zestawy
	TAK
	

	207
	Lampa czołowa światłowodowa -2szt
	TAK
	

	208
	Żródło światła LED 50W – 2szt
	TAK
	

	209
	Stolik instrumentalny 1szt
	TAK
	

	210
	Stolik instrumentalny -1szt
	TAK
	

	211
	Fotel lekarski ze wspornikiem pod łokcie 1szt
	TAK
	

	212
	Fotel lekarski ze wspornikiem pod łokcie -1szt
	TAK
	

	213
	Spinaki (lub kleszczyki) do serwet 6szt
	TAK
	

	214
	Spinaki (lub kleszczyki )do serwet  -6szt
	TAK
	

	215
	Archiwizacja danych
	TAK
	

	216
	Dysk zewnętrzny poj. 1TB-1szt
	TAK
	

	217
	Bipolarny kabel przyłączeniowy do zastosowania z diatermią -4szt
	TAK
	

	Ib
	NAWIGACJA ŚRÓDOPERACYJNA ELEKTROMAGNETYCZNA Z OSPRZĘTEM
	TAK
	

	1
	System nawigacji elektromagnetycznej
	TAK
	

	2
	System nawigacji elektromagnetycznej o konstrukcji modułowej przeznaczony do zastosowań w zakresie funkcjonalnej chirurgii zatok obocznych nosa
	TAK
	

	3
	System złożony z:

- modułu sterującego

- modułu elektromagnetycznego

- generatora pola elektromagnetycznego

- zestawu nawigowanych instrumentów do FESS
	TAK
	

	4
	Moduł sterujący - 1 zestaw
	TAK
	

	5
	- napęd CD/DVD
	TAK
	

	6
	- min. 1 wejście wideo DVI-D o maks. rozdzielczości min. 1920 x 1200 pikseli umożliwiające podłączenie sygnału wideo z cyfrowej kamery endoskopowej 
	TAK
	

	7
	- min. 1 wejście wideo S-Video umożliwiające podłączenie sygnału wideo z analogowej kamery endoskopowej
	TAK
	

	8
	- min. 1 wyjście wideo DVI-D do podłączenia do monitora
	TAK
	

	9
	min. 1 wyjście audio line out
	TAK
	

	10
	- min. 4 porty USB w tym min. 1 port USB umieszczony na panelu przednim urządzenia
	TAK
	

	11
	- min. 1 gniazdo LAN RJ-45 do podłączenia systemu do sieci komputerowej
	TAK
	

	12
	- gniazdo do podłączenia modułu elektromagnetycznego
	TAK
	

	13
	Możliwość rozbudowy o kamerę emitującą promieniowanie podczerwone i wykorzystanie w systemie nawigacji optycznej
	TAK
	

	14
	Moduł elektromagnetyczny przeznaczony do podłączenia nawigowanych instrumentów i generatora pola elektromagnetycznego – 1 zestaw
	
	

	15
	- min. 4 gniazda do podłączenia nawigowanych instrumentów oraz trakera pacjenta, każde z gniazd wraz z diodą sygnalizacyjną status podłączonego instrumentu
	TAK
	

	16
	- gniazdo do podłączenia generatora pola elektromagnetycznego
	TAK
	

	17
	- gniazdo do podłączenia do modułu sterującego wraz z przewodem łączącym o długość min. 200 cm
	TAK
	

	18
	Generator pola elektromagnetycznego – 1 zestaw
	TAK
	

	19
	- wyposażony w przewód łączący z modułem elektromagnetycznym
	TAK
	

	20
	- mocowanie generatora poprzez ramię mocowane do stołu, pozwalające na swobodne ustawienie generatora względem głowy pacjenta.
	TAK
	

	21
	Instrumenty nawigowane do FESS
	TAK
	

	22
	Traker pacjent mocowany do opaski czołowej, długość przewodu łączącego z modułem elektromagnetycznym min. 200 cm, sterylizowalny, możliwość sterylizacji w autoklawie 134° - 1 szt.
	TAK
	

	23
	Opaska czołowa z plastikowym uchwytem do przykręcenia trakera pacjenta
	TAK
	

	24
	Nawigowana sonda typu bagnetowego do rejestracji pacjenta i nawigacji, z przewodem łączącym z modułem elektromagnetycznym, sterylizowalna, możliwość sterylizacji w autoklawie 134°C, wytrzymałość na min. 30 cykli reprocesingu / użyć - 1 szt.
	TAK
	

	25
	Nawigowana rurka ssąca, prosta, z przewodem łączącym z modułem elektromagnetycznym, sterylizowalna, możliwość sterylizacji w autoklawie 134°C, wytrzymałość na min. 30 cykli reprocesingu / użyć - 2 szt.
	TAK
	

	26
	Nawigowana sonda do zatoki czołowej, zakrzywiona, z przewodem łączącym z modułem elektromagnetycznym, sterylizowalna, możliwość sterylizacji w autoklawie 134°C, wytrzymałość na min. 30 cykli reprocesingu / użyć - 2 szt.
	TAK
	

	27
	Funkcjonalność oprogramowania systemu
	TAK
	

	28
	Wykorzystanie badań obrazowych CT z możliwością fuzji z badaniem MRI z płynną regulacją podczas operacji
	TAK
	

	29
	Możliwość importu badań pacjenta z CD/DVD, USB oraz PACS
	
	

	30
	Funkcjonalność oprogramowania zapewniająca graficzną wizualizację optymalnego ustawienia generator pola magnetycznego względem trakera pacjenta
	TAK
	

	31
	Rejestracja pacjenta z użyciem nawigowanej sondy poprzez odwzorowanie czterech charakterystycznych punktów anatomicznych na twarzy pacjencie wskazanych na etapie planowania
	TAK
	

	32
	Możliwość rejestracji pacjenta poprzez obrys powierzchni z użyciem nawigowanej sondy
	TAK
	

	33
	Funkcja dostosowania wyświetlania obrazów radiologicznych 2D realizowana poprzez dedykowane przyciski funkcyjne min.:

- zmiana rozmiaru

- filtr wygładzanie krawędzi

- zmiana kontrastu

- zmiana jasności

- wyświetlanie poszczególnych rzutów 2D na całym ekranie

Automatyczne ukrycie przycisków funkcyjnych po wykryciu bezczynności
	TAK
	

	34
	Funkcja pomiaru odległości między dwoma punktami na obrazach radiologicznych 2D 
	TAK
	

	35
	Funkcja przedoperacyjnego planowania ryzykowanych struktur ze śródoperacyjnym monitorowaniem i kontrolą odległości oraz sygnalizacją
	TAK
	

	36
	Graficzny wskaźnik postępu rejestracji instrumentu wyświetlany na ekranie monitora z komunikatem dźwiękowym zakończenia rejestracji
	TAK
	

	37
	Funkcjonalność oprogramowania umożliwiająca wyświetlanie na ekranie kształtu nawigowanego instrumentu zarówno w oknach radiologicznych rzutów 2D jak i w oknie zrekonstruowanego modelu 3D
	TAK
	

	38
	Funkcja wyświetlania obrazu z kamery endoskopowej w zamiast zrekonstruowanego modelu 3D
	TAK
	

	39
	Funkcja automatycznego przejścia do pełnoekranowego wyświetlania obrazu endoskopowego w przypadku utraty widoczności nawigowanego instrumentu przez system
	TAK
	

	40
	Funkcja zrzutu ekranu do pamięci realizowana automatycznie po zatrzymaniu instrumentu nawigowanego w pozycji nieruchomej przez 3 sek.
	TAK
	

	41
	Optyki nosowe oraz uszne współpracujące i zapewniające obrazowanie pola operacyjnego w rozdzielczości 4K kompatybilne z oferowanym torem wizyjnym
	TAK
	

	42
	Optyka typu HOPKINS II 30°, szerokokątna, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna-3szt
	TAK
	

	43
	Optyka typu HOPKINS II 45°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna-1szt
	TAK
	

	44
	Optyka typu HOPKINS II 70°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna-1szt
	TAK
	

	45
	Optyka typu HOPKINS 0°, średnica 2,7 mm, długość 11 cm, autoklawowalna-1szt
	TAK
	

	46
	Optyka typu HOPKINS 30°, średnica 2,7 mm, długość 11 cm, autoklawowalna-1szt
	TAK
	

	47
	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o długość robocza do 34 cm i średnica do 10 mm-7szt
	TAK
	

	48
	Diatermia – 1 zestaw
	TAK
	

	49
	Zabezpieczenie ppoż. klasa I CF
	TAK
	

	50
	Częstotliwość pracy generatora min. 350 kHz
	TAK
	

	51
	Układ kontroli elektrody biernej
	TAK
	

	52
	Cięcie monopolarne z mocą max. do 100W 


	TAK
	

	53
	Min. 2 tryby cięcia z różnym stopniem hemostazy
	TAK
	

	54
	Aparat posiada min 1 tryb koagulacji monopolarnej z mocą min.50W 
	TAK
	

	55
	Aparat posiada min 1 tryb koagulacji monopolarnej z mocą min.80W
	TAK
	

	56
	Aparat z 3 gniazdami:

· gniazdo elektrody neutralnej

· gniazdo monopolarne ( gniazdo uniwersalne umożliwiające równoczesne podłączenie instrumentów 1 i 3 bolcowych bez stosowania dodatkowych adapterów )

gniazdo bipolarne (gniazdo uniwersalne umożliwiające równoczesne podłączenie instrumentów 1 i 2 bolcowych bez stosowania dodatkowych adapterów
	TAK
	

	57
	Aparat posiada możliwość pracy bipolarnej. Koagulacja bipolarna max.80W 
	TAK
	

	58
	Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych
	TAK
	

	59
	Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem co 1 W w całym dostępnym zakresie .
	TAK
	

	60
	Autotest po uruchomieniu
	TAK
	

	61
	Aktywacja koagulacji z wyłącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej
	TAK
	

	62
	Włącznik nożny koagulacja – 1szt.
	TAK
	

	63
	Uchwyt elektrod monopolarnych  z 2 przyciskami z kablem – 2szt.
	TAK
	

	64
	Elektroda monopolarna szpatułkowa prosta – 5 szt.
	TAK
	

	65
	Wymagania pozostałe
	TAK
	

	66
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
	TAK
	

	68
	Instrukcja obsługi i opis techniczny w języku polskim - przy dostawie sprzętu
	TAK
	


               II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI 

	L.p.
	PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	WARUNEK OFEROWANY

	        OKRES GWARANCJI
	
	

	11. 
	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]
	min. 36 miesięcy
	podać  ile

	12. 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze )
	               max 48 godzin
	podać  ile

	13. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy 
	TAK
	

	14. 
	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji 
	zgodnie z zaleceniami producenta
	podać  ile

	15. 
	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	
	

	       SERWIS POGWARANCYJNY
	

	7. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ].
	min. 10 lat
	podać  ile

	8. 
	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie
	min.6 miesięcy
	podać  ile

	9. 
	Inne
	
	podać  jeśli  występują

	       SZKOLENIA
	

	5. 
	Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu
	TAK
	

	6. 
	Inne 
	
	podać  jeśli  występują


Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty
DANE WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej: *
……………………………………………..………………………………………………………
Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………** Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………** FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….……………** e-mail: ......................................................…………………………………………………………** Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………**
Informacja o JEDZ, w przypadku złożenia JEDZ przez Wykonawcę w postaci elektronicznej.

1. Hasło dostępy do JEDZ:.....................................................

2. Inne informacje służące do prawidłowego odszyfrowania danych zawartych w JEDZ:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do postępowania na dostawę Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych
o numerze referencyjnym spr. 46./ZP/2018, oferujemy :
PAKIET NR 1 - Aparat USG – Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie),

	LP
	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia
(charakterystyka, wymiary  itp.)
	Ilość/j.m.
	Cena jednostkowa
netto
 
	Wartość netto
	Stawka
VAT/
wartość VAT
	Wartość brutto
	nazwa handlowa/numer katalogowy

	1. 
	Aparat USG 
	1 kpl
	
	
	
	
	

	2. 
	razem 
	
	
	
	
	


Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;
Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;
Równocześnie, deklarujemy, że
· termin gwarancji dla całego systemu – aparat, głowice, printer(zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosi …………………………miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty
PAKIET NR 2 - Lupa operacyjna - Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie),
	LP
	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia
(charakterystyka, wymiary  itp.)
	Ilość/j.m.
	Cena jednostkowa
netto

 
	Wartość netto
	Stawka

VAT/

wartość VAT
	Wartość brutto
	nazwa handlowa/numer katalogowy

	1.
	Lupa operacyjna
	4 kpl
	
	
	
	
	

	2.
	razem 


	
	
	
	
	
	


Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

· termin gwarancji dla całego systemu – aparat, głowice, printer (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosi …………………………miesięcy (co najmniej 24 miesiące) *element punktowany oferty
PAKIET NR 3 - Tor wizyjny do operacji endoskopowych o rozdzielczości 4K z osprzętem oraz nawigacja środoperacyjna elektromagnetyczna z osprzętem - Grant Kliniczny pn. Rozwój w zakresie endoskopowej chirurgii podstawy czaszki.
	LP
	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia

(charakterystyka, wymiary  itp.)
	Ilość / j.m.
	 Kwota netto

 za j.m.
	Wartość netto 
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	nazwa handlowa / numer katalogowy 

	1.


	Tor wizyjny do operacji endoskopowych o rozdzielczości 4K z osprzętem
	1/kpl
	
	
	
	
	

	2.


	nawigacja środoperacyjna elektromagnetyczna z osprzętem
	1 kpl
	
	
	
	
	

	3.
	razem
	
	
	
	
	
	


Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;
Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;
Równocześnie, deklarujemy, że
· termin gwarancji dla poz. 1 wynosi …………………………miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty
· termin gwarancji dla poz. 2 wynosi …………………………miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty
* Wartość powinna być podana w formacie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
***  W przypadku gdy stawka VAT dla poszczególnych elementów sprzętu będzie zróżnicowana, wówczas Wykonawca wpisze wartość VAT-u należnego.
Oświadczamy, że :
1. Cena brutto wszelkie koszty związane z przedmiotem oferty w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.
2. wszystkie pozycje, stanowiące przedmiot zamówienia, które tego wymagają spełniają wymagania, przewidziane w ustawie z 20 maja 2010 roku – o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej oraz posiadamy odpowiednie aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, a także zobowiązujemy się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie od dnia wezwania.
3. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;
4. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
5. akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czas związania ofertą;
6. firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
7. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zasady i termin płatności określony we wzorze umowy.
10. Oświadczamy*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na
	którego zdolnościach lub sytuacji   polegamy
	na zasadach określonych w art. 22a Pzp i  wskazujemy części

	zamówienia   powierzone   do   wykonania
	przez   podwykonawcę   oraz   nazwy   firm   podwykonawców:
	


......................................................................................................................................................
	L.p

	Części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawców
	                    Nazwa firm podwykonawców

	
	
	


9. *Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust.2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w następującym zakresie:...............................................................................................................................................................................
Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.
10. Oświadczamy, że niniejsza oferta: zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
11. **Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :
a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego:.........................................................
b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................
12. oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:
….............................................................................. e-mail. …………………………..
….............................................................................. e-mail. …………………………..
13.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
14.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
15.
Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …......... stron

..........................................................................................................
(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Oferenta)
· wyplenić w przypadku zgłoszenia podmiotu na których zasobów lub sytuację powołuje się Wykonawca zasobów ewentualnie podwykonawców.
	
	Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego ,
	

	**
	
	

	wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b pkt 11 .
	


	Załącznik nr 3 do SIWZ
Pieczątka Wykonawcy
wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  PZP
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o przynależności do grupy kapitałowej
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakup i dostawę Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych o numerze referencyjnym spr. 46/ZP/2018
oświadczamy, że:
1. - *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:
1)…
2) …
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. , że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)
)
2. *oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:
.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić



ZAŁĄCZNIK NR 4 – PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ………… / ZP / 2018
zawarta w dniu ..................................................... w Krakowie pomiędzy
5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z adresem przy ul. Wrocławskiej 1 – 3, 30 – 901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:
- płk. lek. Artura Rydzyka – Komendanta Szpitala
a
………………………. z siedzibą w ………….. przy ul. ………………………………. , zarejestrowaną w ……………………; REGON: ……………………  ; NIP: ……………., zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez ..................................................................................................................................................... .
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także wyborem oferty Sprzedającego jako najkorzystniejszej, Strony postanowiły, co następuje:
§ 1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i dostawa …......................................................................................według Pakietu nr……………….. na warunkach określonych w załączniku nr 1.
2. W części dotyczącej Pakietu nr ……………………….., zamówienie jest finansowane z……………………………………..
§ 2
1. Całkowita wartość Umowy określonej w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę: ........................................ zł netto (słownie: .........................................) .......... zł brutto (słownie: ................................................................................), 

w tym koszt sprzętu (aparatu)zakupu opiewa na kwotę: ........................................ zł netto (słownie: .........................................) .......... zł brutto (słownie: ................................................................................),
2. Wynagrodzenie brutto wszelkie koszty związane z przedmiotem oferty w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.
3. Przedmiot Umowy, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniach producenta, opłata za opakowania wliczona jest w cenę.
§ 3
1. Cena wymieniona w § 2 ust. 1 Umowy płatna będzie w złotych polskich.
2. Płatność za zrealizowaną dostawę  nastąpi:
- w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, opisanej numerem umowy, której podstawą wystawienia stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół (bezusterkowy) odbioru technicznego.
3. Wraz z Przedmiotem Umowy, Sprzedający dostarczy instrukcje obsługi w  języku polskim i opis techniczny w języku polskim.
4. Płatność, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie dokonana przelewem na rachunek Sprzedającego wskazany na fakturze.
5. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
6. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności wynikających z umowy sprzedający zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Kupującego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.
                                                                                      § 4
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie maksymalnym do 26.11.2018 roku od dnia podpisania umowy. 

2. Sprzedający zapewni szkolenie personelu Zamawiającego zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia(stanowiący załącznik i integralną część umowy) w tym zakresie.
3. Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia, na piśmie, Kupującego o terminie realizacji dostawy Przedmiotu Umowy na minimum 3 (trzy) dni robocze przed realizacją dostawy a Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o zapoznaniu się z tym terminem.
4. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo do siedziby Kupującego – 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie,  ul. Wrocławska 1 – 3, 30 – 901 Kraków.
5. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedającego. Do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy spoczywa na Sprzedającym.
§ 5
Sprzedający oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, zapewnia bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
§ 6
Sprzedający na swój koszt sprawuje nadzór serwisowy (pełna gwarancja – wliczona w cenę) nad Przedmiotem Umowy. Zasady nadzoru serwisowego określa oferta.
    § 7
1. Sprzedający udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z warunkami i terminem określonym w opisie przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik i integralną część umowy).
2. Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji.
3. Sprzedający zobowiązuje się w okresie gwarancji do wykonania bezpłatnych przeglądu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami i terminem określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Gwarancja obowiązuje od dnia prawidłowo dokonanego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem – bezusterkowego - odbioru.
5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
-  wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną  przedmiotu umowy, pod  warunkiem poprawnej eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem,
-     usunięcie wad stwierdzonych w toku czynności odbioru a także ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Kupujący poinformuje o tym Sprzedającego na piśmie.
7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Kupującego terminie, nie krótszym niż  3 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych(za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), Kupujący może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu do siedziby producenta, lub sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium RP, naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych

8. W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia (stwierdzone protokołem), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie 21 dni roboczych(za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) , nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.
9. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8
1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, wygasa po upływie 12 miesięcy od daty dokonania prawidłowego odbioru przedmiotu umowy. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
2.         O wykryciu wad, o których mowa w ust. 1 Kupujący powiadomi na piśmie Sprzedającego w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.
3.
Sprzedający jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych(za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy)  wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy tkwiące w przedmiocie, a nie wynikające z czynników zewnętrznych, jeżeli Kupujący zażąda tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
4.
         Kupujący ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosił Sprzedającemu istnienie wad w okresie rękojmi.
5.
        Nie usunięcie przez Sprzedającego wad w terminie wskazanym w ust. 3 daje Kupującemu prawo powierzenia ich usunięcia autoryzowanemu serwisowi producenta urządzenia. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią poniesie Sprzedający.
6.
       Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.
7.
Protokół zakwalifikowania wad Sprzedający otrzyma bezpośrednio po jego sporządzeniu.                             
§ 9
Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedający, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:
· terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o czas występowania okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;

· zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,
· zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
· omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
· mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
· jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego
· innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
§ 11
1.        Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:
1) opóźnienia w realizacji zamówienia trwającego dłużej niż 10 dni;
2) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia,
3) niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków szkolenia personelu Zamawiającego (o ile dotyczy), lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu szkolenia(w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 7 dni licząc od terminu uzgodnionego.(o ile dotyczy),
4) niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów, tj. uchylenia się od obowiązku przeprowadzenia przeglądów przedmiotu umowy, bądź to opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 7 dni licząc od terminu uzgodnionego(o ile dotyczy),
5) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia,
6) innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania Umowy.
2.   Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej jego złożenie.
§ 12
1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:
1) 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego czynności:
a) określonych w § 4 ust. 1 ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;
b) określonych w § 4 ust. 2 w zakresie szkolenia, tj. uchylenia się od obowiązku szkolenia personelu Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia (o ile dotyczy), lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia(w jednym jak i w drugim zakresie)  szkolenia ponad termin uzgodniony za każdy dzień opóźnienia. (o ile dotyczy)
c) przeprowadzenia bezpłatnych przeglądu przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Kupującym za każdy dzień opóźnienia licząc od wezwania Kupującego w tym zakresie, lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia(w jednym jak i w drugim zakresie) bezpłatnego przeglądu ponad termin uzgodniony z Kupującym za każdy dzień opóźnienia. (o ile dotyczy)
d) reakcji na zgłoszoną awarię w wyznaczonym terminie wskazanym w ofercie.
e) dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy(o ile dotyczy)
f) wykonania w okresie gwarancji przeglądu/ów przedmiotu umowy, licząc od – w przypadku braku inicjatywy Sprzedającego - wezwania Kupującego w tym zakresie,
g) dostarczenia w terminie wskazanym w § 7 ust. 8  nowego wolnego od wad przedmiotu zamówienia.
h) dostarczenia w terminie dokumentów wskazanych § 3 ust. 3.
i) usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Kupującego terminie o którym mowa § 7 ust. 7,
j) w wykonaniu - niewymienionych w § 11 ust. 1 pkt 1-6 -  czynności wynikających z Załącznika nr 1(opis przedmiotu zamówienia), 

k) w wysokości równej utraconej w/w dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w przypadku cofnięcia lub ograniczenia dotacji na skutek działań lub zaniechań Sprzedającego.
2) 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek okoliczności, które obciążają Sprzedającego(tj. §  11 ust. 1-6)
2. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.
§ 13
Sprzedający oświadcza, że przedmiot zamówienia wyszczególniony w Załączniku nr 1 spełnia wymagania, przewidziane w przepisach prawa, w zwłaszcza w: - jeśli dotyczy
· ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 ze zm.),
· ustawie z 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U.2011.82.451 ze zm.)
· obowiązujących przepisach Unii Europejskiej,
oraz, że posiada odpowiednie aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, a także zobowiązuje się, przedłożyć stosowne dokumenty na pisemne wezwanie Kupującego w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.
§ 14
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej złożenie oświadczenia o odstąpieniu.
§ 15
Kupujący oświadcza, iż zbycie wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
2. Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
3. Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Wykonawcy w pkt 41 SIWZ.
§ 17
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Kupującego jest ..................................................................
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedającego jest ..................................................................
§ 18
Integralna częścią umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta Sprzedającego.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
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� Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


� Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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